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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

  

 

5.1. Kesimpulan  

 

 Dari hasil perancangan, pembuatan, pengujian dan analisis sistem pengukuran 

dan perhitungan resistivitas tanah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rata-rata nilai suhu pasir adalah 28,7
0
C, suhu tanah kebun 27,3

0
C dan suhu 

tanah di halaman jurusan fisika 26,2
0
C menunjukkan kandungan air di tanah 

halaman jurusan fisika lebih besar daripada di tanah kebun dan pasir pada jarak 

tanam logam 10cm. 

2. Konduktivitas tanah pasir 0,29 V memiliki resistivitas besar 2422,748 Ωm dari 

pada tanah kebun 22,817 Ωm dan tanah di jurusan fisika MIPA Universitas 

Lampung 16,303 Ωm.  

3. Arus injeksi ke tanah yang tercatat oleh multimeter digital memiliki nilai arus 

di pasir 0,00011 A, arus di tanah kebun 0,0081 A dan tanah di jurusan fisika 

0,0116 A, arus yang terinjeksi di tanah halaman jurusan fisika memiliki 

kepadatan tanah yang lebih padat dari tanah kebun dan pasir sehingga arusnya 

lebih besar.  
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5.2. Saran  

 Adapun saran untuk sistem ini yaitu penambahan pengukuran sistem suhu Ph, 

sensor kelembaban dan sensor arus. Ph tanah dan kelembaban tanah merupakan 

salah satu indikator kesuburan tanah. Sensor arus digunakan untuk pembacaan 

arus secara digital oleh Arduino Uno, ketika arus dibaca secara digital maka 

perhitungan resistivitas tanah dihitung secara digital oleh Arduino Uno. 

 

 

 


